
10 LÉPÉSES ONLINE SZIMULÁCIÓS TRÉNINGHEZ
MAGYAR NYELVŰ SEGÉDLET



A táplálópumpa programozása

Flocare® Infinity™ III táplálópumpa által támogatott terápiák (beadás típusát meghatározó módok) 

paraméterei a TERÁPIA gomb megnyomásával állíthatók be. 

Választható terápiák (beadás típusát meghatározó módok):

 Dózis-sebesség terápia

 Sebesség terápia

 Szakaszos terápia

Az alábbiakban a három beállítási lehetőségre mutatunk be példákat. 

A példákat a Flocare Infinity Online szimulációs tréning felületén gyakorolhatja:

https://www.nutriciaflocare.com/Flocare2020/Infinity3_Simulator.php



Flocare Infinity Online szimulációs tréning
Táplálópumpa szimulátor 

Végezze el a 10 lépéses feladatot a magyar 
nyelvű segédlettel, és töltse le a bizonyítványát!

Üdvözöljük a Flocare Infinity III szimulációs tréningen.

A szimulációs program felkéri majd, hogy végezzen el egy rövid feladatsort,

amely úgy lett összeállítva, hogy teszteli majd az Ön pumpa programozási

képességét.

Ha sikeresen befejezett egy feladatot, automatikusan tovább lép a program

a következő feladatra, és amikor sikeresen elvégezte az összes feladatot,

akkor megkérdezi, hogy szeretne-e egy bizonyítványt arról, hogy elvégezte

a pumpa tréninget.
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Kattintson ide a teszt 

elindításához.
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1. feladat

Kapcsolja be a pumpát!
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1. feladat

Kapcsolja be a pumpát!

Megoldás:

Nyomja 2 mp-ig a bekapcsoló gombot.

A bekapcsolás után lefut az önteszt, 

majd megjelenik a kezdőképernyő.
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2. feladat

Töltse fel (légtelenítse) a pumpát!
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2. feladat

Töltse fel a pumpát!

Megoldás:

Nyomja 2 másodpercig a FILL SET (Feltölt) 

gombot.

A képernyőn fogja látni a feltöltés műveletét.

Majd ismét megjelenik a kezdőképernyő.
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3. feladat

Programozza be a pumpát,

500 ml mennyiség beadására,

125 ml/óra sebességgel,

és indítsa el a start gombbal a táplálást.
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Programozza be a pumpát,

500 ml mennyiség beadására,

125 ml/óra sebességgel,

és indítsa el a start gombbal a táplálást.

Megoldás:

• Kattintson a VOLUME (Volumen) melletti PUHA gombra, 

majd a +/- nyílakkal állítson be 500 ml mennyiséget. 

Majd újra nyomja meg a középső PUHA gombot. 

• Kattintson a RATE (sebesség) melletti PUHA gombra, 

majd a +/- nyílakkal álltson be 125 ml/óra sebességet. 

Majd újra nyomja meg a középső PUHA gombot. 

• A beállított értékek után indítsa el a táplálást

a Start gombbal.

Figyelem! A pumpa jelenleg Volume/Rate 

(Dózis/Sebesség) típusú terápiás módban van! 
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FIGYELJÜK MEG A MŰKÖDÉS 

FOLYAMATÁT JELZŐ ÁBRÁKAT!

Táplálás indulásakor a folyamatjelző zöld színűre vált.

A folyamatjelző sorban látható a már beadott 

mennyiséget és a még hátralévő időt. 



Flocare Infinity online tréning – Táplálópumpa szimulátor
4. feladat

Programozza át az adagolást és a sebességet:

1000 ml mennyiségre és

200 ml/óra sebességre, 

majd nyomja meg a start gombot.
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4. feladat

Programozza át az adagolást és a sebességet:

1000 ml mennyiségre és

200 ml/óra sebességre, és 

nyomja meg a start gombot.

Megoldás:

• Kattintson a VOLUME (Volumen) melletti PUHA gombra, 

majd a +/- nyílakkal állítson be 1000 ml mennyiséget. 

Majd újra nyomja meg a középső PUHA gombot. 

• Kattintson a RATE (Sebesség) melletti PUHA gombra, 

majd a +/- nyílakkal állítson be 200 ml/óra sebességet. 

Majd újra nyomja meg a középső PUHA gombot. 

• A beállított értékek után indítsa el a táplálást

a Start gombbal,
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5. feladat

A SETTING (Beállít) menüpont alatt válassza ki a 

Define therapy list (választható terápiák) 

almenüpontot és állítsa úgy be, hogy csak a  

RATE (sebesség) típusú beadási Terápia mód

legyen engedélyezve. 
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Megoldás:

• A SETTINGS (Beállít) gomb menüjében válassza ki a 

„Define therapy list” (Választható terápiák) 

almenüpontot.

• Majd a PUHA gombok segítségével engedélyezze, csak  

a RATE (sebesség) típusú táplálási módot. 

• Majd nyomja meg a SETTINGS (Beállít) gombot.

• Végül nyomja meg a kezdőképernyő gombot.

5. feladat

A SETTING (Beállít) menüpont alatt válassza ki a 

Define therapy list (választható terápiák) 

almenüpontot és állítsa úgy be, hogy csak 

a RATE (Sebesség) típusú beadási Terápia mód

legyen engedélyezve. 
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6. feladat

Programozza át az adagolást,

folyamatos táplálási módra, 

125 ml/óra sebességre,

majd nyomja meg a start gombot.
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6. feladat

Programozza át az adagolást 

folyamatos táplálási módra, 

125 ml/óra sebességre.

majd nyomja meg a start gombot.

Megoldás:

• A THERAPY gomb menüjében kattintson a RATE 

melletti PUHA gombra.

• Nyomja meg a kezdőképernyő gombot.

• A RATE (Sebesség) PUHA gomb megnyomásával és 

a +/- nyilakkal állítsa be a 125 ml/óra sebességet, és

kattintson a középső PUHA gombra.

• Majd nyomja meg a Start gombot.
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7. feladat

Programozza át pumpát

folyamatos táplálási módban maradva,

200 ml/óra sebességre, 

majd nyomja meg a start gombot.
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7. feladat

Programozza át pumpát

folyamatos táplálási módban maradva,

200 ml/óra sebességre,  

majd nyomja meg a start gombot.

Megoldás:

• A kezdőképernyőn a RATE (sebesség) melletti PUHA 

gomb segítségével állítsa át a táplálást 200 ml/óra

sebességre.

• Majd indítsa el a táplálást a START gombbal. 
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8. feladat

A SETTING (beállít) menüpont alatt

engedélyezze az INTERMITTENT 

(szakaszos) típusú beadási Terápia módot.
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8. feladat

A SETTING (beállít) menüpont alatt

engedélyezze az INTERMITTENT (szakaszos) 

típusú beadási Terápia módot. 

Megoldás:

• A SETTINGS (beállít) gomb menüjében válassza ki 

a Terápia beállítása almenüpontot. 

• Define therapy list (terápiák kiválasztása) 

• Majd a PUHA gombok segítségével engedélyezze

az INTERMITTENT (szakaszos) típusú beadási 

Terápia módot. 

• Nyomja meg a Settings (Beállít) gombot.

• Majd a kezdőképernyő gombbal

térjen vissza a kezdőképernyőre. 
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9. feladat

Programozza be a pumpát szakaszos táplálásra: 

• 1000 ml szondatápoldat adagolására,

• 200 ml-es porciókban (5 adagban),

• 125 ml/óra sebességgel,

• 60 perces szünetek beiktatásával. 

Indítsa el a táplálást a START gombbal. 
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Megoldás:

• Első lépés a Threapy (terápia) gomb megnyomása.

• Majd az INTERMITTEN (szakaszos) PUHA gomb megnyomása.

• TOTAL VOLUMEN (teljes dózis) PUHA gomb megnyomása, majd a 

nyilak segítségével 1000 ml beállítása.

• PORTION (dózis) PUHA gomb megnyomása. Figyelem! Itt a dózis azt 

jelenti, hogy naponta hány adagra/porcióra bontjuk a táplálást. Amikor 

beállítjuk a porciót, akkor alatta lesz kiírva az egy adag mennyisége ml-

ben. 5 dózist kell beállítani a 200 ml-es adagot programozásához.

• RATE (sebesség) PUHA gomb megnyomásával, majd a nyilak 

alkalmazásával tudjuk a 125 ml/óra sebeséget beállítani.

• PAUSE (szünetet) PUHA gomb megnyomása. Óra:perc megjelenítést 

látunk. A beállításoknál 5 percenként tudunk lépkedni. Beállítjuk a 60 

percet (1 órát).   

• A nyilak segítségével felmehetünk a képernyő tetejére és 

ellenőrizhetjük a beállításokat.

• Végül a CONFIRM (megerősítés) gombbal tudjuk véglegesíteni a 

beállítást. 

• A szakaszos programozás beállítása után, nyomjuk meg a start 

gombot. 

9. feladat

Programozza be a pumpát szakaszos táplálásra: 

• 1000 ml szondatápoldat adagolására,

• 200 ml-es porciókban (5 adagban),

• 125 ml/óra sebességgel,

• 60 perces szünetek beiktatásával. 

Indítsa el a táplálást a START gombbal. 
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10. feladat

Programozza be a pumpát szakaszos táplálásra az

alábbi értékekkel:

• 500 ml szondatápoldat adagolására,

• 100 ml-es porciókban (5 adagban), 

• 100 ml/óra sebességgel,

• 30 perces szünetek beiktatásával. 
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10. feladat

Programozza be a pumpát szakaszos táplálásra az alábbi

értékekkel:

• 500 ml szondatápoldat adagolására,

• 100 ml-es porciókban (5 adagban),

• 100 ml/óra sebességgel,

• 30 perces szünetek beiktatásával.

Indítsa el a táplálást a START gombbal. 

Megoldás:

• Első lépés a THREAPY (terápia) gomb megnyomása.

• Majd az INTERMITTEN (szakaszos) PUHA gomb megnyomása.

• TOTAL VOLUME (teljes dózis) PUHA gomb megnyomása, majd a nyilak 

segítségével 500 ml beállítása.

• PORTION (dózis) PUHA gomb megnyomása. Figyelem! Itt a dózis azt jelenti, 

hogy naponta hány adagra/porcióra bontjuk a táplálást. Amikor beállítjuk a dózis, 

akkor alatta lesz kiíva az adag mennyisége ml-ben. 5 dózist kell beállítani a 100 

ml-es adagot programozásához.

• A RATE (sebesség) PUHA gomb megnyomásával, majd a nyilak alkalmazásával 

tudjuk a 105 ml/óra sebeséget beállítani.

• A PAUSE (szünet) PUHA gomb megnyomása. Óra:perc megjelenítést látunk. A 

beállításoknál 5 másodpercenként tudunk lépkedni. Beállítjuk a 30 percet.  

• A nyilak segítségével felmehetünk a képernyő tetejére és ellenőrizhetjük a 

beállításokat.

• Végül a CONFIRM (megerősítés) PUHA gomb megnyomása tudjuk véglegesíteni 

a beállítást. 

• A szakaszos programozás beállítása után, megnyomjuk a start gombot. 
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11. feladat

Kapcsolja ki a pumpát!

Figyelem!

Mielőtt kikapcsolná a táplálópumpát, még 

lehetősége van, újra átnézni, gyakorolni a 

programozásokat. Csak akkor kapcsolja ki ha 

pumpát, amikor már magabiztosnak érzi  a tudását.
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11. feladat

Kapcsolja ki a pumpát!

Megoldás:

Kattintson hosszan a kikapcsoló 

gombra.
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Gratulálunk, hogy elvégezte a Flocare Infinity III. tréninget!

Bizonyította, hogy képes pumpát programozni.

Szeretne egy bizonyítványt arról, hogy elvégezte a 

pumpa tréninget?

Kattintson ide a bizonyítvány kiállításához.    

Bizonyítvány    

Köszönjük. A bizonyítványt e-mailben küldjük el az Ön által megadott címre.

Önnek mindegyik szövegdobozt ki kell tölteni, mielőtt folytatja a bizonyítvány elküldését.    

Keresztév

Családnév

Email

Ön egészségügyi szakember? (Ha igen, akkor majd a kórház nevét is megkérdezi.)

Folytatás    



∞


